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CC 0.25mm(31G)×8mm

：Humapen
Luxura,       Ergo II, Luxura HD/
Unipen   HFZSQ-1/
Novo Nordisk   Novopen 4, Novopen 5, Novopen Echo/  
Ypsopen Ypsomed AG/ClikSTAR   ClikSTAR/
AllStar AllStar/Gensupen  Gensupen 60-1/ 
Sulin Pen   3ml：300IU/Gansuluiin Pen   3ml/

inzulínu. 

Podmínky skladování:

BZ-JS-105/2.1(Rev.04)

Ningbo Medsun Medical Co., Ltd.
No. 298 Huangjipu Road, Jiangbei, 315031 Ningbo
People's Republic of China

SK 1. Ihly do pera sa dodávajú sterilné.
2. Ihly do pera sú špeciálne zdravotnícke pomôcky
na injekciu. Používatelia by mali dostať relevantné
školenie alebo pokyny.
3. Ihly do pera sú na jedno použitie. Nepoužívajte opakovane.
4. Poraďte sa so svojím zdravotníckym pracovníkom o pomoc s 
príslušným modelom a špecifikáciou.
5. Použité ihly sa majú zlikvidovať ako medicínsky odpad. 
Nevyhadzujte ich náhodne.
6. Ihly sa nesmú používať v nasledujúcich prípadoch
obaly: obal je vlhký a plesnivý;
jednotlivé balenie je otvorené alebo poškodené; platnosť produktu 
vypršala; výrobok bol použitý; trubica ihly je ohnutá.
7. Produkt používajte opatrne, aby ste predišli poraneniu ihlou. V 
prípade náhodného pichnutia okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc.
8. Produkt je obmedzený na subkutánnu injekciu inzulínu.
CZ 1. Jehly pro pera se dodávají sterilní.
2. Jehly do per jsou specificky zdravotnické prostředky
pro injekci. Uživatelé by měli dostávat relevantní
školení nebo pokyny.
3. Jehly pro pera jsou na jedno použití. Nepoužívejte znovu.
4. Obraťte se na svého lékaře o pomoc ohledně vhodného modelu 
a specifikace.
5. Použité jehly by měly být zlikvidovány jako lékařský odpad. 
Nevyhazujte je náhodně.
6. Jehly se nesmí používat v následujícím
pouzdra: obal je vlhký a plesnivý;
jednotlivé obaly jsou otevřené nebo poškozené; produkt je prošlý; 
produkt byl použit; trubička jehly je ohnutá.
7. Používejte produkt opatrně, aby nedošlo k poranění jehlou. 
Pokud dojde k náhodnému píchnutí, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc.
8. Přípravek je omezen na subkutánní injekci inzulínu.
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Lorex Distribution s.r.o.
Kysak 147,
04481, Kysak, Slovensko
Tel.: +421 55 6943 965
Email: lorex@lorex.sk
www.lorex.sk
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Model : CT

Product Name：Blood Lancet for Single Use


